Zamawiajacy: Wroctaw, dniaﬁ... listopada 2022 r.
Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu
pl. Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroclaw

AL-ZP.272-17/22/ZP/US

wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego na zadanie pn.: Zakup i dostawa sprzetu
specjalistycznego RTG do kontroli na lotniczym przejsciu granicznym Wroclaw —
Strachowice.

Dziatajac na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy informuje, ze od uczestnika
postepowania wplynely zapytania dotyczace tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) —
Zatgcznika nr 4 do Projektu umowy — Opis przedmiotu zamowienia dla Czgéci 1 oraz Czesei 2:

Pytanie nr 1:
.» W opisie przedmiotu zamowienia wskazali panstwo kluczowe parametry w sposob jednoznaczny i nie

budzgcy wqtpliwosci w zakresie wymogow dotyczqgcych panelu obrazowania tj..
- rozmiar piksela max. 140 mikronow, ktory mogg spetnic miedzy innymi:

o panel Scanna MSC Ltd Scansilc 3643 — 140 um
o panel 1417-V VC SECURITY - 140 um
o _panel VIDISCO Guardian 17 - 140 um
° PXR Alpha 36 PEXRAYTECH - 140 um

- wymiary strefy obrazowania: minimum 358 x 430 mm, ktore mogq speini¢ migdzy innymi:

° panel Scanna MSC Ltd Scansilc 3643 — 358 x 430 mm

° panel 1417-V VC SECURITY - 358 x 430 mm
o panel VIDISCO Guardian 17 - 358 x 430 mm
o PXR Alpha 36 PEXRAYTECH - 358 x 430 mm

Zas w przypadku obrobki obrazu uzyskanego z panelu obrazowania w przedmiocie - Komputer
gltowny (laptop), wskazali Panstwo parametry charakteryzujgce laptop o wysokich parametrach
uzytkowych tj. IP 65 oraz spelnienie standardu MIL-STD-810G. Dodatkowo w wskazali Panistwo
wymog: j. sterowanie systemem dotykowe. Nalezy wskazaé, ze tego typu laptopy sq dedykowane dla
stuzb mundurowych i wystgpujqg w dwdoch konfiguracjach tj. z ekranem dotykowym oraz standardowym
ekranem. Nie wskazujq tu Panstwo wymogu aby ekran zaoferowanego laptopa byl dotykowy,
a jedynie, ze ,, sterowanie system dotykowe” co nie jest tozsame.

W zwigzku z powyiszym wnioskujemy o potwierdzenie, ze komputer gtowny (laptop) ma byé
wyposazony w ekran dotykowy.”

OdpowiedZ na pytanie nr 1:
Zamawiajacy dopuszcza, aby komputer gldéwny — laptop miat panel/ekran dotykowy, ale nie jest to
cecha bezwzglednie wymagana.

Pytanie nr 2:
. Czy Zamawiajgcy wydtuzy termin realizacji umowy do 20 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie.

Nalezy wskazac, ze zgodnie PZP obowigzkiem Zamawiajgcego jest okreslic termin wykonania
zamowienia, przy czym okreSlenie terminu datq dzienng powinno by¢é wyjgtkiem i moze byc
zastosowane tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione obiektywnq przyczyng. W pozostalych przypadkach
termin ten powinien by¢ okreslony w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach. W zwigzku z tym,
ze Zamawiajgcy okreslil termin skladania ofert na 21 listopada 2022 r. to przy zachowaniu terminéw
dotyczqcych wybrania Wykonawcy, termin 15 grudnia 2022 r. jest terminem nierealny do wykonania
dostaw.”

OdpowiedzZ na pytanie nr 2:
Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang terminu realizacji przedmiotu zaméwienia dla Czesci 1 i/lub
dla Czesci 2 w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2022 r.




W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci w:

- Specyfikacji warunkéw zaméwienia, w zakresie terminu realizacji zamowienia opisanego
w Rozdziale IV, pkt. 1.

Zmieniony zapis przedmiotowego rozdziatu otrzymuje brzmienie:

,» 1. Wykonawca bedzie zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia dla Czesci 1 i/lub dla Czesci
2 w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2022 r.”;

- Zalgczniku nr 4 do SWZ - Projektu umowy dla Czesci 2 oraz dla Czesci , w zakresie terminu
realizacji zaméwienia opisanego w § 3 TERMIN REALIZACJI I ODBIOR ust. 1.

Zmieniony zapis przedmiotowego rozdziatu otrzymuje brzmienie:

»1. Dostawa i przeniesienie prawa wlasnosci urzgdzenia okreslonego w §1 ust. 1 wraz z pelng
dokumentacjq nastqpi nie pozniej niz do dnia 20 grudnia 2022 r. “.

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 3:

,» Wymagania ogélne dla urzqdzenia RTG, pkt 8). Prosimy po usunigcie zapisu tego punktu poniewaz
tylko producent urzgdzen RIG, ktdrego system zarzqdzania urzqdzeniami rentgenowskimi jest
stosowany w Porcie Lotniczym Wroclaw moze podlgczy¢ oferowane przez niego urzqdzenia? Zapis ten
powoduje, ze tylko jedna firma moze zaoferowac swoje urzqdzenia co jest wyraznym naruszeniem
zasady uczciwej konkurencji.”

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy usuwa zapis z Zatacznika nr 3 do Umowy — Opis przedmiotu zamdwienia dla Czgsci 2,
Wymagania ogdlne dla urzadzenia RTG:

8) Wymaga sig podigczenia urzqdzenia do_systemu zarzqdzania urzqdzeniami rentgenowskimi
stosowanymi w Porcie Lotniczym Wroctaw,

Pozostate punkty w Opisie przedmiotu zaméwienia dla Czesci 2 Wymagania ogélne dla urzadzenia
RTG zostaja odpowiednio przenumerowane.

Pytanie nr 4:

,» Wymagania techniczne dla urzgdzenia RTG, pkt 3). Czy Zamawiajgcy dopusci urzqdzenie, ktorego
wysoko$¢ tasmociqgu od podioza wynosi 813 mm?”

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajacy, nie dopuszcza urzadzenia, ktdrego wysoko$¢ tasmociagu od podtoza wynosi 813 mm,
z uwagi na uwarunkowania infrastrukturalne pomieszczenia, w ktérym ma by¢ zainstalowane
urzadzenie.

Pytanie nr S:

., Wymagania techniczne dla urzqdzenia RTG, pkt 5). Czy Zamawiajqcy dopusci urzgdzenie, ktorego
maksymalna szerokosS¢ catkowita wynosi 1503 mm?”

OdpowiedZ na pytanie nr S:

Zamawiajacy, nie dopuszcza urzgdzenia, ktérego maksymalna szerokos$¢ catkowita wynosi 1503 mm,
z uwagi na uwarunkowania infrastrukturalne pomieszczenia, w ktérym ma by¢ zainstalowane
urzadzenie.

Pytanie nr 6:
., Wymagania techniczne dla urzqgdzenia RTG, pkt 20). Prosimy o zmiang zapisu tego wymagania na

»Z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsca w pomieszczeniu monitory (2 szt.) i klawiatura sterujgca
powinny by¢ zainstalowane na urzgdzeniu rentgenowskim, umozliwiajgc wygodng, diugotrwala prace
operatora.”

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiajacy, podtrzymuje zapis z Zatgcznika nr 3 do Umowy — Opis przedmiotu zamdwienia dla
Czesci 2, Wymagania ogdlne dla urzadzenia RTG:

»,20) Z uwagi na ograniczonq ilo$¢ miejsca w pomieszczeniu monitory (2 szt.) powinny byc
zainstalowane na urzqdzeniu rentgenowskim a klawiatura sterujgca na wysokosci okoto 1000-1050
mm od podlogi, umozliwiajgc wygodng, dlugotrwala prace operatora”.




Pytanie nr 7:
W zwigzku z tym, ze uzytkownikiem stacjonarnego urzadzenia RTG bedzie Stuzba Celna,

prosz¢ o odpowiedz, czy system zarzadzania systemami RTG w Porcie Lotniczym Wroctaw
jest autoryzowany przez wymogi bezpieczenstwa Krajowej Administracji Skarbowej?
Odpowiedz na pytanie nr 7:

System nie ma takiej autoryzacji.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiajacy zezwoli na ingerowanie i przegladanie zasobow z pamigci urzadzenia RTG

przez instytucje inne niz Krajowa Administracja Skarbowa? W naszej ocenie wglad do
srodkow dowodowych w zakresie prowadzonych postepowan o wykroczenia karno-skarbowe
i przestepstwa skarbowe sa prawnie dozwolone tylko i wylgcznie dla organdow $cigania
i wymiaru sprawiedliwosci.

OdpowiedZ na pytanie nr 8:

Zamawiajacy nie zezwoli na integrowanie i przegladanie zasobéw pamigci urzadzenia.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiajacy wymaga aby zarzadzanie urzadzeniami RTG odbywalo si¢ w mysl

przepisdbw krajowych i europejskich z zakresem oceny jakosci pracy operatorow kontroli
bezpieczenstwa. W oparciu o naszg wiedz¢ Krajowa Administracja Skarbowa nie opiera si¢
na wyzej wymienionych przepisach. Funkcjonariusze Stuzby Celnej nie podlegaja
przedmiotowej ocenie. W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiang zapisow OPZ poprzez
usuniecie wymogu podigczenia . urzadzenia do systemu zarzadzania urzadzeniami
rentgenowskimi stosowanymi w Porcie Lotniczym Wroctaw. Biorgc pod uwage opisane
argumenty, tak sformulowany wymog w istotny sposob ogranicza zasady wolnej konkurencji,
zawezajac mozliwos¢ zlozenia oferty tylko do jednej firmy reprezentujacej producenta
urzadzen - firmy Heimann Smith, gdzie urzadzenia tego producenta w Pocie Lotniczym
Wroctaw sg powszechnie uzytkowane, a system zarzgdzania urzadzeniami rentgenowskimi
jest oparty wlasnie o rozwigzania tego producenta i co w sposob ewidentny pozbawia
mozliwosci integracji innych producentéw urzadzen RTG z przedmiotowym systemem
opracowanym przez firm¢ Heimann Smith.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Nie ma wymogu dla funkcjonariuszy celnych, aby zarzadzanie urzadzeniami RTG odbywalo sie¢
w mys$l przepiséw krajowych i europejskich z zakresem oceny jakosci pracy operatoréw kontroli
bezpieczenstwa.

Zamawiajacy usuwa zapis z Zatacznika nr 3 do Umowy — Opis przedmiotu zaméwienia dla Czescei 2,
Wymagania ogélne dla urzadzenia RTG:

8) Wymaga si¢ podlgczenia urzqdzenia do systemu zarzgdzania urzgdzeniami rentgenowskimi
stosowanymi w Porcie Lotniczym Wroctaw,

Pozostate punkty w Opisie przedmiotu zamdéwienia dla Czgéci 2 Wymagania ogoélne dla urzadzenia
RTG zostaja odpowiednio przenumerowane.

Zamawiajacy informuje, Ze niniejsze pismo pozostaje bez wplywu na tres¢ ogloszenia
o zaméwieniu i nie powoduje zmiany terminu skladania ofert. Odpowiedz na pytanie zostata
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego: bip.duw.pl i na platformie zakupowej pod
adresem: duw.ezamawiajacy.pl.







